
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-OCTUBRE-09

Datos de participación

Número total de envíos 182
Número total de respuestas recibidas 166
Porcentaje de participación 91,2%
Respuestas remitidas por web (%) 164 (98,8%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación Streptococcus agalactiae
Característica especial (ver información adicional) Ninguna en especial

Respuestas de los participantes Número %

Identificación:
Streptococcus agalactiaea

Klebsiella pneumoniaeb

Klebsiella oxytocab

164
9
2

98,8
0,6
0,6

aIncluye el resto de identificaciones aceptables.
bPresumiblemente, se trata de dos errores de transcripción, a partir de resultados de otros
controles distintos a éste (errores “postanalíticos”).

El Programa de Control de Calidad SEIMC aceptó como únicas respuestas válidas las de
Streptococcus agalactiae, estreptococo β-hemolítico del grupo B y términos afines.

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo Número %
No lo utilizan 158 95,2
Sí 2 1,2
No informan 6 3,6

Información adicional del Programa de Control de Calidad


